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Podlicznik z odczytem radiowym - instrukcja dla
mieszkancow

1. Czym jest podlicznik?

Podlicznik (wodomierz dodatkowy) to przyrzad pomiarowy instalowany w celu rejestrowania zuzycia wody przeznaczonej
wytgcznie do celdw - takich jak podlewanie roslin, napetnianie zbiornikéw wodnych czy basendéw. Woda zuzywana w ten
sposob nie trafia do kanalizacji sanitarnej, dlatego jej pomiar umozliwia unikniecie optat za odprowadzanie Sciekéw.

2. Modut radiowy - catkowicie zdalny odczyt

Podliczniki montowane przez WZWiK sg wyposazone w moduty radiowe , ktére umozliwiajg w petni zdalny odczyt danych,
bez koniecznosci wizyty pracownika na posesji. Dane z wodomierza sg automatycznie przesytane do systemu
rozliczeniowego WZWiK, co zapewnia:

e wygode i brak ingerencji w prywatnos$¢ mieszkancéw,
e dokfadno$¢ odczytow,
e ciggtos¢ monitoringu zuzycia.

3. Koszty i warunki montazu

e Cena podlicznika obejmuje zakup wodomierza oraz jego montaz przez pracownikéw WZWiK - koszt Odbiorcy Ustug.
e Koszt naktadki radiowej pokrywa WZWiK.

4. Legalizacja wodomierza - podlicznika
Zgodnie z przepisami prawa, kazdy wodomierz objety rozliczeniem musi posiada¢ wazng ceche legalizacyjna.

Wodomierze - podliczniki montowane przez WZWiK sg fabrycznie zalegalizowane i dopuszczone do rozliczen.
Okres waznosci legalizacji wynosi 5 lat od daty produkcji (zgodnie z ustawa - Prawo o miarach).

Za legalizacje i ewentualng wymiane podlicznika po uptywie terminu waznosci odpowiada Odbiorca Ustug.
Tylko podlicznik z wazng cechg legalizacyjng moze by¢ stosowany do rozliczeh wody bezpowrotnie zuzyte;.

5. Jak zaméwié podlicznik?
o Nalezy zgtosi¢ zapotrzebowanie do WZWiK

Mozesz to zrobié:

- telefonicznie,
- mailowo,
- osobiscie w siedzibie Spétki.

e Sprawdzenie warunkéw technicznych

W razie potrzeby na zlecenie Odbiorcy Ustug pracownik WZWiK moze dokonac¢ wizji lokalnej w celu okreslenia prawidtowosci
wykonania instalacji pod montaz podlicznika.

e Montaz przez uprawnionych pracownikéw
Podlicznik jest montowany wytacznie przez przeszkolonych pracownikéw WZWiK.

Cena ustugi obejmuje zakup urzgdzenia oraz jego profesjonalny montaz.
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e Aktywacja odczytu zdalnego

Po instalacji podlicznik zostaje zarejestrowany w systemie i od tej chwili odczyty przekazywane sg automatycznie, bez
potrzeby jakiejkolwiek interwencji uzytkownika.

6. Parametry techniczne podlicznika

Wioszczowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z 0.0. w zwigzku z wprowadzeniem zdalnego odczytu i koniecznoscia
ujednolicenia urzgdzehn pomiarowych okreslit parametry techniczne dla podlicznikéw.

e Wodomierz zunifikowany z wodomierzami gtéwnymi znajdujacymi sie w zasobach WZWiK, jednostrumieniowy, z
liczydtem CYBLE, przystosowanym do bezposredniego montazu modutu radiowego NBIoT firmy MANAS, kompatybilny
z platforma webowg WES4Com, ktéra zostata wprowadzona na terenie Gminy Wtoszczowa .

7. Uzytkowanie i ochrona podlicznika

1. Zabezpieczenie przed mrozem.
Podlicznik musi by¢ odpowiednio zabezpieczony na sezon zimowy:
o Nalezy zamkng¢ doptyw wody do obwodu.
o Nalezy oprézni¢ instalacje z zalegajgcej wody (np. poprzez zawory spustowe).
o Nalezy zabezpieczy¢ podlicznik izolacjg termiczna (np. styropianem, pianka techniczng, wetng).
o Podlicznik w studzience powinien by¢ umieszczony ponizej gtebokosci przemarzania (min. 1,2 m).
2. Podlicznik powinien by¢ zabezpieczony przed kradzieza i uszkodzeniami.
Zabronione jest samodzielne demontowanie lub manipulowanie przy urzadzeniu.
4. W przypadku uszkodzenia lub podejrzenia awarii nalezy niezwtocznie zgtosic ten fakt do WZWiK.

w

8. Kontakt i dodatkowe informacje

W razie pytan, checi zgtoszenia montazu lub potrzeby uzyskania wytycznych technicznych, prosimy o kontakt z Dziatem
Techniczno - Eksploatacyjnym Wioszczowskiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0. Dane kontaktowe dostepne sg
na naszej stronie internetowej w zaktadce Kontakt.

Obowigzek wymiany wodomierza dodatkowego przez Odbiorce Ustug wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2024.757 z pdzn. zmianami) art. 15 pkt. 3. Podlicznik musi
posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, Dz. U. z 2022 r., Nr 2063 z pdzn.
zm. oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych Dz.U. 2022 poz. 1179.

2/2



